
Basic UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3SS

Andreas Wöss Released by: Christian Rohrbach

Head of Business Strategy 

Issued: 001

Article codes
Small Medium Large

3000015996 3000015997 3000015998

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

X-Small
- -

X-Large XX-Large
3000015999

Class I according to MD Regulation (EU) 2017/745
Category III according to PPE Regulation (EU) 2016/425

This certificate is valid for the following product:

Non-sterile examination and protective glove for single use

Sizes

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REGULATION (EU) 2016/425

Legal Manufacturer Authorized representative in the EU
HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN:  SG-MF-000001645

MEDICAL DEVICE REGULATION (EU) 2017/745

Classification:

sempermed safe

The products are subject to the procedure set out in Annex VII (Module C2) of Regulation (EU) 2016/425 under the supervision of

We hereby declare under sole responsibility that the CE marked product described above conforms to the requirements of 
the regulation for medical devices (EU) 2017/745.

Declaration based on Annex IV. Classification according to rule 5, Annex VIII. The conformity assessment is based on Annex II.

Applied standards: ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 
20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN 
ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 
10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 2008/98/EC

We hereby declare under sole responsibility that the CE marked product described above conforms with the applicable 
provisions of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment and is identical to the personal protective 
equipment which is subject to EU Type Examination Certificate No. 2777/11461-04 issued by:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Expires: 2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Applied standards: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-
4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Sr Vice President Sales

Version:2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Basis-UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-

Andreas Wöss Approbiert durch: Christian Rohrbach

Head of Business Strategy 

Ausgestellt am: Gültig bis: 001

-- 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999
Größen

Artikelnummern

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkte:

Nicht-steriler Untersuchungs- und Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

Klassifizierung: Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
Kategorie III gemäß PSA Verordnung (EU) 2016/425

sempermed safe

X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

VERORDNUNG (EU) 2016/425 FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Hersteller EU-Bevollmächtigter
HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN:  SG-MF-000001645

MEDIZINPRODUKTEVERORDNUNG (EU) 2017/745

2024-09-09 2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Enthält potentielle Typ IV Allergene. EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Sr Vice President Sales

Version:

Die Produkte sind Gegenstand der Verfahren gemäß Annex VII (Module C2) der Verordnung (EU) 2016/425 unter Aufsicht von

Wir bestätigen hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass die CE gekennzeichneten Produkte mit den Anforderungen der 
Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745  übereinstimmen.

Erklärung basierend auf Anhang IV. Klassifizierung gemäß Regel 5, Anhang VIII. Konformitätsbewertung gemäß Anhang II.

Enthält potentielle Typ IV Allergene. ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Wir bestätigen hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass  die oben genannten CE gekennzeichneten Produkte mit den 
maßgeblichen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425  für Persönliche Schutzausrüstung übereinstimmen und 
Gegenstand sind der EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 2777/11461-04 ausgestellt durch:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



IUD-ID de base: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N

Andreas Wöss Approuvé par: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Délivré le : Valable jusqu’au : 001

Tailles

2024-09-09

3000015999

Les produits sont soumis aux procédures visées dans l’annexe VII (Module C2) du règlement  (UE)  2016/425 sous la 
surveillance de

Par la présente, nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits portant le symbole CE sont 
conformes aux exigences  du règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

La déclaration se fonde sur l’annexe IV. Classification selon la règle 5, annexe VIII. Évaluation de la conformité selon l’annexe II.

Contient des allergènes chimiques potentiels de type IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 
(2023), ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-
4:2009, EN 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 
14971:2019 + A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 
1907/2006, Directive 2008/98/EC

-

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 POUR L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Fabricant Représentant UE

RÈGLEMENT POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (UE) 2017/745 

Ce certificat est valable pour les produits suivants :

Gant d’examen et de protection non-stérile à usage unique

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN:  SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

Classification : Classe I selon le règlement pour dispositifs médicaux (UE) 2017/745
Catégorie III selon le règlement EPI (UE) 2016/425

sempermed safe

X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
- 3000015996 3000015997 3000015998Numéros d’article

Par la présente, nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits portant le symbole CE mentionnés ci-
dessus sont conformes aux dispositions essentielles du règlement (UE) 2016/425 concernant l’équipement de 
protection individuelle sont identiques à l’équipement de protection individuelle faisant l’objet du certificat d’examen de 
type UE numéro 2777/11461-04 délivré par:
SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Contient des allergènes chimiques potentiels de type IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-
2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Version:

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



UDI-DI di base: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Emesso da: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Rilasciato : Scade: 001

3000015997 3000015998 3000015999 -

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DELL'APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Produttore Rappresentante autorizzato nell'UE

REGOLAMENTO SUL DISPOSITIVO MEDICO (UE) 2017/745  

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN:  SG-MF-000001645

Questo certificato è valido per il seguente prodotto:

Guanto protettivo non sterile monouso da esame
Clasificazione: Classe I secondo il regolamento dispositivi medici (UE) 2017/745  

Categoria III secondo il regolamento (UE) 2016/425 del PPE

sempermed safe

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

XX-Large

Contiene potenziali allergeni chimici di tipo IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto con marchio CE sopra descritto 
soddisfa i requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745  .

Dichiarazione basata sull'allegato IV. Classificazione secondo la regola 5, allegato VIII. La valutazione della conformità si basa
sull'allegato II.

X-Small Small Medium Large X-LargeMisure
Codici articolo - 3000015996

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto con marchio CE sopra descritto è 
conforme alle disposizioni applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale ed è identico al
dispositivo di protezione personale che è soggetto al Certificato di Esame di Tipo UE n. 2777/11461-04 rilasciato da:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Contiene potenziali allergeni chimici di tipo IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Version:2024-09-09

ed è soggetto alla procedura di cui all'allegato VII (modulo C2) del regolamento (UE) 2016/425 sotto il controllo di

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Basic UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Goedgekeurd door: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Uitgegeven op: Geldig tot: 001

Artikelnummers
Maten

2024-09-09

Small Medium Large X-Large XX-Large

2026-09-08 Versie:

sempermed safe

X-Small

De producten vallen onder de procedures van bijlage VII (module C2) van de verordening (EU) 2016/425 onder toezicht van

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Bevat chemische allergenen van Type IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Hierbij verklaren wij onder uitsluitende verantwoordelijkheid, dat de bovengenoemde CE-gemarkeerde producten voldoen 
aan de relevante bepalingen van de Verordening (EU) 2016/425 over persoonlijke beschermingsmiddelen en het 
onderworpen zijn aan het certificaat van EU-typeonderzoek nr.2777/11461-04 uitgegeven door:

Wij verklaren hierbij onder uitsluitende verantwoordelijkheid, dat de CE-gemarkeerde producten voldoen aan de vereisten 
van de Verordening Medische Hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Verklaring op basis van bijlage IV. Classificatie volgens regel 5, bijlage VIII. De conformiteitsbeoordeling is gebaseerd op bijlage II.

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Bevat chemische allergenen van Type IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

-

Dit certificaat is geldig voor de volgende producten:

Niet-steriele onderzoeks- en beschermende handschoenen voor eenmalig gebruik
Classificatie: Klasse I volgens Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

Categorie III volgens PBM-verordening (EU) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN:  SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

VERORDENING (EU) 2016/425 BETREFFENDE PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING

Fabrikant Gemachtigde EU

VERORDENING MEDISCHE PRODUCTEN (EU) 2017/745  

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



UDI-DI básico: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Número de artículo

Andreas Wöss Aprobado por: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Expedido el: Válido hasta: 001

X-Large XX-Large
-

Tamaños Small Medium Large

2024-09-09

sempermed safe

X-Small

Los productos están sujetos a los procedimientos establecidos en el anexo VII (módulo C2) del Reglamento (UE) 2016/425 bajo la 
supervisión de

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Contiene posibles alérgenos químicos de tipo IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Por la presente confirmamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos arriba mencionados con la marca 
CE cumplen con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 para equipos de protección personal y están 
sujetos al Certificado de examen de tipo nº. 2777/11461-04 expedido por:

Por la presente confirmamos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos con marcado CE cumplen con los 
requisitos del Reglamento (UE) 2017/745  sobre productos sanitarios.

Declaración basada en el anexo IV. Clasificación según la norma 5 del anexo VIII. La evaluación de la conformidad se basa en el
anexo II.

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Contiene posibles alérgenos químicos de tipo IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

El presente certificado es válido para los siguientes productos:

Guante de exploración y protección no estéril para un solo uso
Clasificación: Clase I según el Reglamento de Productos Medicinales (EU) 2017/745

Categoría III según el Reglamento EPI (UE) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

REGLAMENTO (UE) 2016/425 PARA EQUIPAMIENTOS PERSONALES

Fabricante Representante de la UE

REGLAMENTO (UE) 2017/745 DE PRODUCTOS MEDICINALES

Versión:

- 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



UDI-DI básico: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Aprovado por: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Emitido em: Válido até: 001

-3000015997 3000015998 3000015999

2024-09-09 2026-09-08

Contém potenciais alergénios químicos do tipo IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versão:

Os produtos são objeto dos procedimentos previstos no anexo VII (módulo C2) do regulamento (UE) 2016/425, sob a supervisão de
SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Declaramos desta forma, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que os produtos com a marca CE acima mencionados 
estão em conformidade com as disposições relevantes do regulamento (UE) 2016/425 para Equipamentos de Proteção 
Individual e são objeto do certificado de exame de tipo da UE n.º 2777/11461-04 emitido por:

Contém potenciais alergénios químicos do tipo IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Declaramos desta forma, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que os produtos com a marca CE estão em 
conformidade com os requisitos do Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 .

Declaração baseada no Anexo IV. Classificação de acordo com a regra 5, Anexo VIII. Avaliação da conformidade com base no 
Anexo II.

X-Large XX-Large
- 3000015996

sempermed safe

Tamanhos X-Small Small Medium Large
Números de artigo

Este certificado é válido para os seguintes produtos:

Luva de exame e de proteção não estéril para uso único
Classificação: Classe I de acordo com o regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 

Categoria III de acordo com o regulamento EPI (UE) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

REGULAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Fabricante Representante da UE

REGULAMENTO (UE) 2017/745 SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Grundläggande UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Godkänd av: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Daterad : Giltig till: 001

-3000015999Artikelnummer - 3000015996 3000015997 3000015998
X-Large XX-LargeStorlekar X-Small Small Medium Large

FÖRORDNING (EU) 2017/745 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

sempermed safe

Detta certifikat gäller följande produkt:

Icke-steril inspektions- och skyddshandske för engångsanvändning 
Klassificering: Klass I enligt EU-förordning för medicintek-niska produkter (MD) (EU) 2017/745

Kategori III enligt EU-förordning för personlig skyddsutrustning (PPE) 2016/425

och är föremål för den procedur som beskrivs i Bilaga VII (Modul C2) till EU-förordningen 2016/425 under uppsikt av

Vi förklarar härmed under eget exklusivt ansvar att ovan beskrivna, CE-markerade produkt stämmer överens med kraven i 
EU-förordningen för medicintekniska produkter 2017/745.

Förklaring på grundval av bilaga IV. Klassificering enligt regel 5, bilaga VIII. Bedömningen av överensstämmelse grundar sig på
bilaga II.

Innehåller potentiella kemiska allergener av typ IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Vi förklarar härmed under eget exklusivt ansvar att ovan beskrivna, CE-markerade produkt  stämmer överens med 
tillämpliga bestämmelser i EU-förordningen 2016/425  för personlig skyddsutrustning och är identisk med den personliga 
skyddsutrustning som anges i EU-certifikat för typgranskning nummer2777/11461-04 daterad av:

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖRORDNING (EU) 2016/425 FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Tillverkare Behörig representant hos EU
HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Innehåller potentiella kemiska allergener av typ IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Version:2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Grundlæggende UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Approberet gennem: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Udstedt den: Gyldig til: 001

-

sempermed safe

X-Large XX-Large
Artikelnumre - 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999
Størrelser X-Small Small Medium Large

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

Dette certifikat er gyldigt for følgende produkter:

Ikke-steril undersøgelses- og beskyttelseshandske til engangsbrug
Klassificering: Klasse I jævnfør (EU) 2017/745 -forordningen for medicinsk udstyr

Kategori III jævnfør PVM-forordningen (EU) 2016/425

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FORORDNING (EU) 2016/425 FOR PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Producent EU-befuldmægtigede

FORORDNING (EU) 2017/745 OM MEDICINSK UDSTYR

Produkterne er genstand for procedurer jævnfør VII (modul C2) i forordningen (EU) 2016/425 med opsyn af

Vi bekræfter hermed under fuldt ansvar, at de ovenfor nævnte CE-mærkede produkter stemmer overens med kravene i 
forordningen for medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

Erklæring på grundlag af bilag IV. Klassificering i henhold til regel 5, bilag VIII. Overensstemmelsesvurderingen er baseret på bilag II.

Indeholder potentielle kemiske allergener af type IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Vi bekræfter hermed under fuldt ansvar, at de ovenfor nævnte CE-mærkede produkter stemmer overens med de afgørende 
bestemmelser i forordningen  (EU) 2016/425  for personlige værnemidler, og er genstand for EU-certificering af 
typeafprøvning nr.2777/11461-04 udstedt gennem:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Indeholder potentielle kemiske allergener af type IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Version:2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Basic UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Approberet gennem: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Utstedt: Utløper: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Størrelser X-Small

Produktet er gjenstand for prosedyren som er beskrevet i Vedlegg VII (Modul C2) i EU-forordning nr. 2016/425 under tilsyn av

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Inneholder potensielle kjemiske allergener av type IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Vi erklærer herved under eneansvar at det CE-merkede produktet som er nevnt ovenfor oppfyller de relevante 
bestemmelsene i EU-forordning nr. 2016/425 om personlig verneutstyr og er gjenstand for EU-typeprøvesertifikat nr. 
2777/11461-04 utstedt av:

Vi erklærer herved under eneansvar at det CE-merkede produktet oppfyller kravene i EU-forordningen om medisinsk utstyr 
2017/745.

Erklæring basert på vedlegg IV. Klassifisering i henhold til regel nr. 5, vedlegg VIII. Samsvarsvurderingen er basert på vedlegg II.

Artikkelnumre -

Dette sertifikatet er gyldig for følgende produkt:

Ikke-steril undersøkelses- og beskyttelseshanske for engangsbruk
Klassifisering: Klasse I i henhold til EU-forordning om medisinsk utstyr 2017/745 

Kategori III i henhold til PVU-forordningen (EU) nr. 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU-SAMSVARSERKLÆRING

EU-FORORDNING OM PERSONLIG VERNEUTSTYR 2016/425

Juridisk produsent Autorisert representant i EU

EU-FORORDNING OM MEDISINSK UTSTYR 2017/745 

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Inneholder potensielle kjemiske allergener av type IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versjon:2024-09-09

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Yksilöllisen UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Hyväksynyt: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Laadittu : Voimassa (asti): 001

3000015998

Tämä sertifikaatti koskee seuraavia tuotteita:

Kertakäyttöinen ei-steriili tutkimus- ja suojakäsine

sempermed safe

Luokitus:

Tuotenumerot - 3000015996

Luokka I lääkinnällisiä laitteita koskevan  asetuksen (EU) 2017/745  mukaisesti
Luokka III henkilönsuojaimista annetun asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti

SmallKoot X-Small Medium Large X-Large XX-Large
3000015999 -3000015997

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

HENKILÖNSUOJAIMISTA ANNETTU ASETUS (EU) 2016/425

Valmistaja EU:n valtuutettu edustaja
HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

LÄÄKINNÄLLISIÄ LAITTEITA KOSKEVA ASETUS (EU) 2017/745 

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sisältää mahdollisia tyypin IV kemiallisia allergeeneja.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versio:2024-09-09

Tuotteet ovat asetuksen (EU) 2016/425 liitteen VII (moduuli C2) mukaisen menettelyn kohteena, valvonnan suorittaa

Liitteeseen IV perustuva julistus. Luokitus liitteen VIII 5 säännön mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden arviointi perustuu liitteeseen II.

Sisältää mahdollisia tyypin IV kemiallisia allergeeneja.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Täten vahvistamme yksinomaisella vastuullamme, että yllä mainitut CE-merkityt tuotteet vastaavat henkilönsuojaimista 
annetun asetuksen (EU) 2016/425 mukaisia perustavanlaatuisia vaatimuksia ja niihin sovelletaan EU:n 
tyyppitarkastustodistusta nro 2777/11461-04 laadittu:

Täten vahvistamme yksinomaisella vastuullamme, että CE-merkityt tuotteet vastaavat lääkinnällisiä laitteita koskevan  
asetuksen (EU) 2017/745 mukaisia  vaatimuksia.

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Bazinis UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Patvirtino: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Išduota : Galioja iki: 0012024-09-09 2026-09-08 Versija:

XX-Large
Preki  numeriai - 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999

X-Small Small Medium Large X-Large
-

sempermed safe

Dydžiai

Produktai yra metodo objektas pagal reglament  (ES) 2016/425 VII pried  (modulis C2) priži rint

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sud tyje yra galim  IV tipo chemini  alergen .  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Prisiimdami vis  atsakomyb , šiuo dokumentu patvirtiname, kad anks iau pamin ti CE paženklinti produktai atitinka 
svarbiausius reglament  d l asmenini  apsaugos priemoni  (ES) 2016/425 reikalavimus ir yra ES tipo tyrimo sertifikato Nr. 
objektas. 2777/11461-04 išduota:

Prisiimdami vis  atsakomyb  šiuo dokumentu patvirtiname, kad CE paženklinti produktai atitinka reglament  d l medicinos 
prietais  (ES) 2017/745  reikalavimus.

Deklaracija, pagr sta IV priedu. Klasifikavimas pagal VIII priedo 5 taisykl . Atitikties vertinimas pagal II pried .

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sud tyje yra galim  IV tipo chemini  alergen .  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Šis sertifikatas galioja toliau nurodytiems produktams:

Nesterilios vienkartinio naudojimo apži ros ir apsaugin s pirštin s
Klasifikacija: I klas  pagal reglament  d l medicinos prietais  (ES) 2017/745 

III kategorija pagal reglament  (ES) 2016/425 d l asmenini  apsaugos priemoni

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 D L ASMENINI  APSAUGOS PRIEMONI

Gamintojas ES galiotas asmuo

REGLAMENTAS D L MEDICINOS PRIETAIS  (ES) 2017/745 

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Pamata UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Apstiprin jis: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Izdots : Der gs l dz: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Izm ri X-Small

Uz produktiem attiecas Regulas (ES) 2016/425 VII pielikum  (C2 modulis) noteikt  proced ra, atbilst bas uzraugs:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Satur iesp jamos IV tipa miskos alerg nus.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Ar šo m s apliecin m, ka iepriekš aprakst tais produkts ar CE mar jumu atbilst Regulas (ES) 2016/425 par individu lajiem
aizsardz bas l dzek iem piem rojamajiem noteikumiem un ir identisks individu lajiem aizsardz bas l dzek iem, uz kuriem 
attiecas ES tipa p rbaudes sertifik ts Nr. 2777/11461-04 izdots:

Ar šo m s apliecin m, ka iepriekš aprakst tais produkts ar CE mar jumu atbilst medic nas ier u (ES) 2017/745  regulas 
pras b m.

Deklar cija, pamatojoties uz IV pielikumu. Klasifik cija saska  ar VIII pielikuma 5. noteikumu. Atbilst bas nov rt šanas pamat  ir II 
pielikums.

Artikula numurs -

Šis sertifik ts ir der gs š dam produktam:

Nesterili izmekl šanas aizsargcimdi vienreiz jai lietošanai
Klasifik cija: I klase saska  ar medic nas ier u Regulu (ES) 2017/745 

III kategorija saska  ar IAL Regulu (ES) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

ES ATBILST BAS DEKLAR CIJA

REGULA (ES) 2016/425 PAR INDIVIDU LAJIEM AIZSARDZ BAS L DZEK IEM

Likum gais ražot js Pilnvarotais p rst vis ES

MEDIC NAS IER U REGULA (ES) 2017/745 

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Satur iesp jamos IV tipa miskos alerg nus.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versija:2024-09-09

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Põhi-UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Välja andnud: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Välja antud : Aegub: 001

XX-Large
Tootenumbrid - 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999

X-Small Small Medium Large X-Large
-

sempermed safe

Suurused

Toodetele kohaldub määruse (EL) 2016/425  VII lisa (moodul C2) menetlus, mille üle teostab järelevalvet

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sisaldab potentsiaalseid IV tüüpi keemilisi allergeene.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Kinnitame oma ainuvastutusel, et eespool nimetatud CE-märgistusega toode on kooskõlas isikukaitsevahendite määruse 
(EL) 2016/425 põhisätetega ning on identne isikukaitsevahendiga, mille kohta on välja antud ELi tüübihindamistõend 
nr2777/11461-04 välja andnud:

Kinnitame oma ainuvastutusel, et CE-märgisega tooted on kooskõlas meditsiinitoodete määruse (EU) 2017/745  nõuetega.

Deklaratsioon põhineb IV lisal. Klassifikatsioon kooskõlas VIII lisa 5. reegliga. Vastavushindamine põhineb II lisal.

See sertifikaat kehtib järgmistele toodetele:

Mittesteriilne läbivaatus- ja kaitsekinnas ühekordseks kasutuseks
Klassifikatsioon: I klass kooskõlas meditsiinitoodete määrusega (EU) 2017/745 

III kategooria kooskõlas isikukaitsevahendite määrusega (EL) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

ISIKUKAITSEVAHENDITE MÄÄRUS (EL) 2016/425

Seaduslik tootja Volitatud esindaja EL-is

MEDITSIINITOODETE MÄÄRUS (EL) 2017/745 

2024-09-09 2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sisaldab potentsiaalseid IV tüüpi keemilisi allergeene.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versioon:

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Základní UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Aproboval: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Vystaveno dne: Platné do: 0012024-09-09 2026-09-08 Verze:

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Velikosti X-Small

Produkty jsou p edm tem procesu podle dodatku VII (moduly, C2) na ízení (EU) 2016/425 pod dohledem

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Obsahuje potenciální chemické alergeny typu IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Tímto potvrzujeme s výlu nou odpov dností, že výše uvedené produkty ozna ené jako CE souhlasí s p íslušnými
ustanoveními na ízení (EU) 2016/425 pro Osobní ochranné prost edky a jsou p edm tem p ezkoušení EU .2777/11461-
04vystavil/a:

Tímto potvrzujeme s výlu nou odpov dností, že produkty ozna ené CE souhlasí s požadavky na ízení o zdravotnických 
prost edcích (EU) 2017/745.

Prohlášení na základ  p ílohy IV. Klasifikace podle pravidla 5 p ílohy VIII. Posouzení shody je založeno na p íloze II.

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Obsahuje potenciální chemické alergeny typu IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Tento certifikát je platný pro následující produkty:

Nesterilní vyšet ovací a ochranné rukavice pro jednorázové použití
Klasifikace T ída I podle na ízení o zdravotnických prost edcích (EU) 2017/745

Kategorie III podle na ízení o OOP (EU) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU PROHLÁŠENÍ O SHOD

NA ÍZENÍ (EU) 2016/425 PRO OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY

Výrobce EU zplnomocn ný zástupce

NA ÍZENÍ O ZDRAVOTNICKÝCH PROST EDCÍCH (EU) 2017/745

íslo produktu - 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Základný UDI-DI 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Aprobované: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Vyhotovené d a: Platné do: 001

-
X-Large XX-Large

3000015998 3000015999

Klasifikácia: Trieda I pod a Nariadenia (EÚ) 2017/745  o zdravotníckych pomôckach
Kategória III pod a Nariadenia o osobných ochranných pomôckach (EÚ) 2016/425

sempermed safe

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

NARIADENIE (EÚ) 2016/425 O OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOCH

Výrobca Splnomocnenec pre EÚ

NARIADENIE (EÚ) 2017/745 O ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

Tento certifikát je platný pre nasledujúce body:

Nesterilné vyšetrovacie a ochranné rukavice na jedno použitie

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

Ve kosti X-Small

Výrobky sú predmetom konania pod a dodatku VII (modul C2) Nariadenia (EÚ) 2016/425 pod doh adom

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Obsahuje potenciálne chemické alergény typu IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Týmto vo svojej výhradnej zodpovednosti potvrdzujeme, že výrobky ozna ené symbolom CE sú v súlade so smerodajnými 
ustanoveniami Nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a sú predmetom EÚ osved enia o typovej 
skúške . 2777/11461-04 vyhotovené:

Týmto vo svojej výhradnej zodpovednosti potvrdzujeme, že výrobky ozna ené symbolom CE sú v súlade s požiadavkami 
Nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

Vyhlásenie na základe prílohy IV. Klasifikácia pod a pravidla 5 prílohy VIII. Posudzovanie zhody je založené na prílohe II.

Výrobné ísla - 3000015996 3000015997
Small Medium Large

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Obsahuje potenciálne chemické alergény typu IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Verzia:2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Alapvet  UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Kiállította: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Kelt : Érvényes: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Méretek X-Small

A termékekre az (EU) 2016/425 rendelet VII. melléklete (C2 modul) szerinti eljárás vonatkozik a következ k felügyelete alatt:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Lehetséges IV. típusú kémiai allergéneket tartalmaz.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Ezennel kizárólagos felel sségünk mellett kijelentjük, hogy a fent említett CE-jelzés  termékek megfelelnek az egyéni 
véd eszközökr l szóló 2016/425/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, és a következ  számú EU-típusvizsgálati 
tanúsítvány vonatkozik rájuk:2777/11461-04 kelt:

Ezennel kizárólagos felel sségünk mellett kijelentjük, hogy a fent említett CE-jelzés  termékek megfelelnek az 
orvostechnikai eszközökr l szóló (EU) 2017/745 rendelet el írásainak.

A nyilatkozat a IV. mellékleten alapul. Osztályozás a VIII. melléklet, 5. szabálya szerint. A megfelel sségi értékelés a II. mellékleten 
alapul.

Cikkszámok -

Ez a tanúsítvány a következ  termékekre érvényes:

Egyszer használatos, nem steril vizsgáló- és véd keszty
Osztályozás: I. osztály az orvostechnikai eszközökr l szóló (EU) 2017/745 rendelet szerint

III. kategória az egyéni véd eszközökr l szóló (EU) 2016/425 rendelet szerint

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

EGYÉNI VÉD ESZKÖZÖKR L SZÓLÓ (EU) 2016/425 RENDELET

Gyártó Meghatalmazott képvisel  az EU-ban

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKR L SZÓLÓ (EU) 2017/745 RENDELET

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Lehetséges IV. típusú kémiai allergéneket tartalmaz.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Verzió:2024-09-09

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Osnovni UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Pooblastil: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Izdano dne: Veljavno do: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Velikosti X-Small

Izdelki so predmet postopka, opredeljenega v Prilogi VII (modul C2) Uredbe (EU) 2016/425, pod nadzorom

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Vsebuje potencialne kemi ne alergene tipa IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

S to izklju no odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni izdelki z oznako CE v skladu z veljavnimi zahtevami Uredbe 
(EU) 2016/425. za osebno varovalno opremo in so enaki osebni zaš itni opremi, ki je predmet certifikata o EU-pregledu tipa 
št. 2777/11461-04 izdano:

S to izklju no odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelki z oznako CE izpolnjujejo zahteve Uredbe za medicinske 
pripomo ke (EU) 2017/745.

Izjava na podlagi Priloge IV. Razvrstitev v skladu s pravilom 5 Priloge VIII. Ocenjevanje skladnosti temelji na Prilogi II.

Številke izdelkov -

To potrdilo velja za naslednji izdelek:

Nesterilne preiskovalne zaš itne rokavice za enkratno uporabo
Klasifikacija: Razred I v skladu z Uredbo o medicinskih pripomo kih (EU) 2017/745

Kategorija III v skladu z Uredbo OVO (EU) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

UREDBA ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO (EU) 2016/425

Proizvajalec Pooblaš eni zastopnik v EU

UREDBA O MEDICINSKIH PRIPOMO KIH (EU) 2017/745

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Vsebuje potencialne kemi ne alergene tipa IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Razli ica:2024-09-09

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Osnovni UDI-DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Odobrio: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Izdano dana: Vrijedi do: 001

X-Large XX-Large
Br. artikla - 3000015996 3000015997 3000015998 3000015999
Veli ine X-Small Small Medium Large

-

sempermed safe

Ovaj certifikat vrijedi za sljede e proizvode:

Nesterilne zaštitne rukavice za pregled za jednokratnu uporabu
Klasifikacija: Klasa I. prema Direktivi o medicinskim proizvodima (EU) 2017/745

Kategorija III. prema Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

UREDBA (EU) 2016/425 O OSOBNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

Proizvo a Ovlašteni predstavnik u EU

UREDBA O MEDICINSKIM PROIZVODIMA (EU) 2017/745

Proizvodi podliježu postupku iz Dodatka VII. (modul C2) Uredbe (EU) 2016/425 pod nadzorom

Ovim putem izjavljujemo pod punom odgovornoš u da su prethodno navedeni proizvodi s CE oznakom sukladni s 
mjerodavnim odredbama Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i da su predmet EU certifikata o ispitivanju tipa 
br.2777/11461-04 izdano:

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Ovim putem izjavljujemo pod punom odgovornoš u da su proizvodi s CE oznakom sukladni s zahtjevima Uredbe o 
medicinskim proizvodima (EU) 2017/745.

Izjava se temelji na Prilogu IV. Klasifikacija prema pravilu 5, Prilog VIII. Ocjenjivanje sukladnosti prema Prilogu II.

Sadrži potencijalne kemijske alergene tipa IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Sadrži potencijalne kemijske alergene tipa IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Verzija:2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



Basic UDI–DI: 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Wydana przez: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Data wydania: Data wa no ci: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

Rozmiary X-Small

Produkty podlegaj  procedurze okre lonej w za czniku VII (modu  C2) rozporz dzenia (UE) 2016/425 pod nadzorem

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Zawiera potencjalne alergeny chemiczne typu IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), 
ASTM F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 
62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + 
A11:2021, EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Na w asn  odpowiedzialno  o wiadczamy niniejszym, e opisany powy ej produkt z oznakowaniem CE jest zgodny z 
obowi zuj cymi przepisami rozporz dzenia (UE) 2016/425 w sprawie rodków ochrony indywidualnej i jest identyczny ze 
rodkami ochrony indywidualnej, których dotyczy certyfikat badania typu UE nr 2777/11461-04 data przez:

Niniejszym o wiadczamy, na nasz  wy czn  odpowiedzialno , e opisany powy ej produkt z oznakowaniem CE jest 
zgodny z wymogami rozporz dzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.

Deklaracja na podstawie za cznika IV. Klasyfikacja jest zgodna z zasad  5, za cznik VIII. Ocen  zgodno ci przeprowadza si  na 
podstawie za cznika II.

Numery artyku ów -

Niniejszy certyfikat obowi zuje w odniesieniu do nast puj cego produktu:

Niesterylne r kawice medyczne i ochronne jednorazowego u ytku
Klasyfikacja: Klasa I zgodnie z rozporz dzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Kategoria III zgodnie z rozporz dzeniem (UE) 2016/425 w sprawie rodków ochrony indywidualnej

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

DEKLARACJA ZGODNO CI UE

ROZPORZ DZENIE W SPRAWIE RODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (UE) 2016/425

Producent Autoryzowany przedstawiciel w UE

ROZPORZ DZENIE W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH (UE) 2017/745 

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Zawiera potencjalne alergeny chemiczne typu IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Wersja:2024-09-09

3000015996 3000015997 3000015998 3000015999 -

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 



UDI-DI de baz : 9001570N*F-047OB-N-3SS Basic U9001570N*F-047OB-N-3S

Andreas Wöss Aprobat prin: Christian Rohrbach
Sr Vice President Sales Head of Business Strategy 

Eliberat la data de: Valabil pân  în: 001

Small Medium Large X-Large XX-Large

sempermed safe

m rimi X-Small

Produsele fac obiectul procedurii prev zute în anexa VII (modulul C2) la Regulamentul (UE) 2016/425, sub supravegherea

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Con ine poten iali alergeni chimici de tip IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Prin prezenta declar m pe propria r spundere c  produsele marcate CE indicate mai sus corespund cerin elor
Regulamentului (UE) 2016/425 pentru echipamente personale de protec ie i acestea sunt obiectul certific rii de tip CE nr. 
2777/11461-04 eliberat de c tre:

Prin prezenta declar m pe propria r spundere c  produsele marcate CE corespund cerin elor din Regulamentului privind 
produsele medicale (EU) 2017/745.

Declara ie bazat  pe anexa IV. Clasificare în conformitate cu regula 5, anexa VIII. Evaluarea conformit ii se bazeaz  pe anexa II.

Numerele de articole -

Acest certificat este valabil pentru urm toarele produse:

Mânu  de consult i de protec ie nesteril  de unic  folosin
clasificare: Clasa I conform regulamentului (UE) 2017/745  privind produsele medicale

Categoria III conform regulamentului (UE)  2016/425 privind EPP

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

DECLARA IA DE CONFORMITATE UE

REGULAMENTULUI (UE) 2016/425 PENTRU ECHIPAMENTUL PERSONAL DE PROTEC IE

Produc tor Persoan  împuternicit  UE

REGULAMENTULUI PRIVIND PRODUSELE MEDICALE (UE) 2017/745 

2024-09-09 2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
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Con ine poten iali alergeni chimici de tip IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Versiune:
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SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

 IV.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC
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 II.
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 IV.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010
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ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 2008/98/EC
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Verili  tarihi: Son geçerlilik tarihi: 001
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SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Boyutlar

Bu sertifika a a ıdaki ürün için geçerlidir:

Tek kullanımlık steril olmayan muayene ve koruyucu eldiven
Sınıflandırma: Tıbbi cihazlarla ilgili 2017/745 (AB) sayılı Yönetmelik uyarınca Sınıf I

KKE Yönetmeli i (AB) 2016/425 uyarınca Kategori III

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, 
Singapore 018937, Singapore 
sempermed@harpsglobal.com
SRN: SG-MF-000001645

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13
1100 Vienna, Austria
sempermed@harpsglobal.com
SRN: AT-AR-000040870

AB UYGUNLUK BEYANI

K SEL KORUYUCU EK PMANLAR Ç N (AB) 2016/425 NOLU YÖNETMEL K

Üretici AB’de yetkili temsilci

TIBB  C HAZLAR HAKKINDA 2017/745 YÖNETMEL  (AB)

2026-09-08

SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland

Potansiyel Tip IV kimyasal alerjenler içerir.  EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-
1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, EN 421:2010

Sürüm:

Ürünler, a a ıdakilerin gözetimi altında 2016/425 sayılı Yönetmeli in (AB) Ek VII'sinde (Modül C2) belirtilen prosedüre tabidir

Yukarıda açıklanan CE i aretli ürünün (AB) 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ili kin Yönetmeli i ko ullarına uygun oldu unu tek 
sorumlulu umuzda beyan ederiz.

Ek IV'e dayalı beyan. Kural 5, Ek VIII'e göre sınıflandırma. Uygunluk de erlendirmesi Ek II'a dayanmaktadır.

Potansiyel Tip IV kimyasal alerjenler içerir.  ASTM D3578-19 (2023), ASTM D6319-19 (2023) or ASTM D5250-19 (2023), ASTM 
F1671/F1671M-22, EN ISO 20417:2021, EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009, EN 62366-
1:2015 + AC:2016 + A1:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021, EN ISO 14971:2019 + A11:2021, 
EN ISO 15223-1:2021, ISO 10282:2023, ISO 2230:2002, MEDDEV 2.7/1 revision 4, Regulation (EC) 1907/2006, Directive 
2008/98/EC

Yukarıda açıklanan CE i aretli ürünün, (AB) 2016/425 sayılı Ki isel Koruyucu Ekipman Yönetmeli inin belirleyici 
hükümlerine uygun oldu unu ve AB Tipi Muayene Sertifika Numarasına tabi oldu unu beyan ederiz. 2777/11461-04 verili :

2024-09-09

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower, Singapore 018937, Singapore

UEN: 201221964N
 harpsglobal.com / sempermed.com 


